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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyna g 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pajtas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - |
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5309 (MA 12955)/2020

20 20m. rugpjficio 18 g,
Uzsakovas, adresas; Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZyméekite X) [ ] néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr, ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: ¥ 8071
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto meginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Kadrény tvenkinys (Vidiskiy sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 10.10 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5309

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M‘éginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12955 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 3,1(0,7-8,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 5,0(2-12)
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: Pladuriuojanéiy, nuolauzy ir kity medy. nerasta.

Tyrimy atlikimo data; 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Praﬁmuu'en%
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1. U - pateikta i3pléstoji neapibréztis apskaidiuota standarting neapibréZtj padauginus i3 aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkrediais i3tirtais meéginiais.

Paaigkinimai:

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmenidkai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, Elpadtas: priimamasis.zolyno@nvspLlt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5310 (MA 12956)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pafymekite X) [ ] néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: wursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8072
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti meéginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto meginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meéginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Sventosios upé (Ukmergés m.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Méginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 10.35 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5310

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté

istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12956 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) ~ KSV/ 8,6 (4,5-16,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 50(2-12)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliduriuojanéiy, nuolauiy ir kity meds. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené /

(pareigos, vardas ir pavardé, para3as)

s I. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaitiuota standarting neapibrétj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
Paaiskinimai: . s e
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais idtirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZITROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspL.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5311 (MA 12957)/2020

20 20 m, rugpjicio 18 (.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé [A/E]
Sutartis (paZymeékite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8073
Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Sventosios upé (ties Verpiais)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 11.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5311

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavarde¢)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mi‘egini(? Tyrimas atliktas pagal lIeskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai =23 o)
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12957 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli)  KSV/ 9,7 (4,5-17,2)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 13 8
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanéiy, nuolauzy ir kity med% nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martifius
(pareigos, vardas ir pavarde)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Prasmutiené

(pareigos, vardas ir pavarde, paraSas)

1. U - pateikta idpléstoji neapibréZtis apskaiciuota standarting neapibréZt padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimuy rezultatai susije tik su konkreéiais itirtais meginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [ A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.t

Puslapis 1 - |
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5313 (MA 12959)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
UzZsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé [A/E]
Sutartis (pazymekite X) | ] néra [ X] yra data 20 17 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V' 8075
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai (meginio pavadinimas, pakav1m0 biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Méginiy atrinkimo vieta Verpiy eferas (Verpiy sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 11.45 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5313

temperattira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté

istaiga, vardas ir pavarde¢)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12959 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 6,3(2,9-13,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 3,0(<1-9)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pladuriuojanéiy, nuolauzy ir kity meds. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Praimutiené 3//
(pareigos, vardas ir pavardé, para3as)

G s 1. U - pateikta i8pléstoji neapibréztis apskaitiuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka

Paaiskinimai: o HOR ;
95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais istirtais méginiais.

3. N - neakredituotas metodas.

4

- Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo bidas [A/E]-asmeniskai ir el.padtu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis 1 - |

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5314 (MA 12960)/2020

20 20m. rugpjiicio 18 g,
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paymekite X) [ ] nera [ X] yra data 20 17 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsh@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.; V 8076
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo badas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Kurény eferas (Vidiskiy sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 12.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5314

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M‘éginio. Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12960 LST EN ISO 9308-2:2014 Zaminiy lazdeliy (Escherichia coli) KSV/ 7.5 (3,6-14,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 6,0 (2-13)
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: Pliduriuojanéiy, nuolauiy ir kity meds. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius '
(parcigos, vardas ir pavarde)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené %
(pareigos, vardas ir pavarde, parasis)

s 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibréZtj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
Paaiskinimai: o ) .
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais istirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeni3kai ir el.padtu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZITROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (§8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.padtas; priimamasis.zolyno@nvspl.t

Puslapis 1 -1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5315 (MA 12961)/2020

20 20m. rugpjidio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymekite X} | | néra [ X] yra data 20 1Y 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8077
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (meginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,1), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Siesiky eferas (Siesiky sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 12.15 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5315

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mt_’aginic? Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +.1J
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12961 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 12,2 (6,8-21,4)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 3,0 (<i1-9)
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: PliAduriuojandiy, nuolauiy ir kity med?. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Prasmutiené %
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas

oo s o 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréZtis apskaitiuota standarting neapibréztj padauginus is aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka

Paaiskinimai: N i .
95% pasikliovimo lygi.

2. Tyrimy rezultatai susijg tik su konkreciais istirtais méginiais.

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali buti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo bidas [A/E]}-asmeniskai ir el.padtu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~3) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis | - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5316 (MA 12962)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé [A/E]
Sutartis (paZymékite X) | ] néra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-P5S-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.. ¥ 8078
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti meéginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Zirnajy eferas (Pabaisko sen.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 12.45 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5316

temperatiira, dokumento Nr.:

Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal IeSkomi mikroorganizmai Tyrimu rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr,
MA 12962 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 46,4 (31,3-65,4)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 28 13
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanciy, nuolauzy ir kity medZ. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)|

Tvirtinu: Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius o

(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1. U - pateikta i8pléstoji neapibréztis apskaidiuota standarting neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygi.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais istirtais méginiais.

Paai8kinimai:

3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniikai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolvno@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5317 (MA 12963)/2020

20 20m. rugpjiicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé [A/E]
Sutartis (paZymékite X) [ ] néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8079
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,!), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Taujény eZeras (Taujény sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Méginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 13.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5317

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Meginio Tyrimas atliktas pagal Teskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12963 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) KSv/ <1,0(0,0-3,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 5.0(2-12)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pladuriuojandiy, nuolauzy ir kity medzZ nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené %
(pareigos, vardas ir pavarde, para$

1. U - pateikta iSpléstoji neapibréZtis apskaiciuota standarting neapibré?tj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais i3tirtais méginiais.

Paaidkinimai:

. N - neakredituotas metodas.

. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

[T R SR S ]

. Tyrimo protokolo perdavimo buidas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5318 (MA 12964)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymékite X) [ | néra [ X] yra data 20 9 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 334046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: ¥ 8080
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto meginio kiekis(kg,!), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Méginiy atrinkimo vieta Léno eferas (Taujény sen.)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 13.15 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5318

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M.éginio- Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12964 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 6,3 (2,5-12,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 3,0 (<1-9)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanciy, nuolauzy ir kity med?. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Praimutiené /
(pareigos, vardas ir pavarde, parasa$)

1. U - pateikta idpléstoji neapibréZtis apskaitiuota standarting neapibrétj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
. Tyrimy rezultatai susije¢ tik su konkre¢iais i§tirtais méginiais.

Paaiskinimai:

2
3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
5

. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~35) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolynoi@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5319 (MA 12965)/2020

20 20m, rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pazvmekite X) [ ] nera [ X] yra data 20 1?7 o4 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 Elpastas: ursvsh@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V' 8081
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kuri pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uZzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Meéginiy atrinkimo vieta Dirvony eZeras (Pagojés) (Deltuvos sen.)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)
2020-08-12, 13.30 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5319

Méginiy atrinkimo data, laikas,
temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradeétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M.égini(? Tyrimas atliktas pagal ledkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12965 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) ~ KSV/ 3,1(0,7-8,9)
tikimiausias skaicius 100mi
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 18 10
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanéiy, nuolauZy ir kity medZ nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené

(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1. U - pateikta ipléstoji neapibréZtis apskaiciuota standartine neapibréitj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka

Paridlcinimal 95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkretiais itirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolynoi@nvspl.It

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5320 (MA 12966)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pazvmékite X) [ ] néra [X] yra data 20 19 04 16 Nr, ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V 8082
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Virk§&iy tvenkinys (Lyduokliy sen.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 14.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5320

temperatiira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté

jstaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Meéginio Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12966 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 1.0(0,1-5,5)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 3,0 (<1-9)
100m!

Papildomi duomenys, pastabos: Pliduriuojanciy, nuolauzy ir kity medz. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)
Paaiskinimai 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréZtis apskai¢iuota standarting neapibrétj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
aai$kinimai:

95% pasikliovimo lygj.
. Tyrimy rezultatai susijg tik su konkre¢iais istirtais meéginiais.

2

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
5

. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis | - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5321 (MA 12967)/2020

20 20 m. rugpjiicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pazymekite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 Elpastas: ursvsb@agmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V 8083
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,1), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uZsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Alauso eferas (Zemaitkiemio sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Méginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 14.15 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5321

temperatiira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavardé)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12967 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 2,0(0,3-7.1)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 6,0 (2-13)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanéiu, nuolauzy ir kity med%. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)
Tvirkias Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené /

(pareigos, vardas ir pavardé, paraSas)

1. U - pateikta iSpléstoji neapibreZtis apskaitiuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

. N - neakredituotas metodas.

. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

[ N

. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmenidkai ir el.padtu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~3) 210 54 05, El.padtas: priimamasis.zolyno@nvspl.1t

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5322 (MA 12968)/2020

20 20m. rugpjiicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé [A/E]
Sutartis (pazymeékite X) [ | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.padtas: wrsvsb@gmail.com Pa¢mimo akto-uzsakymo Nr.. V' 8084
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto meginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Obeliy eZeras (Pivonijos sen.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 14.40 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5322

temperatlira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M'éginio. Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai + 1J
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12968 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ <1,0 (0,0-3,7)
tikimiausias skaicius 100m!
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ <3
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanciy, nuolauZy ir kity med?. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)
Tvittinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Prasmutiené %
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas

1. U - pateikta ipléstoji neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibréztj padauginus i8 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimuy rezultatai susije tik su konkreéiais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [ A/E]-asmenidkai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.padtas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5323 (MA 12969)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymékite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.padtas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: ¥ 8085
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

UzZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto meéginio kiekis(kg,1), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Iigajo eZeras (Siesiky sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 15.20 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5323

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal leSkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12969 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarninilg lazdeliy (Escherichia coli) KSV/ 2,0(0,3-7,1)
tikimiausias skaicius 100mi
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 29 13
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojandiy, nuolauiy ir kity meds. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené % :

(pareigos, vardas ir pavarde, para3as

1. U - pateikta idpléstoji neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibréZtj padauginus i% aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka

Prai¥kinimai: 95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais iStirtais meginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo buidas [A/E]-asmeniskai ir el.padtu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5325 (MA 12971)/2020

20 20m. rugpjiicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymekite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V' 8087
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Sefuoliy eieras (Sesuoliy sen.)
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Méginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 15.45 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5325

temperatiira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Méginio Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12971 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) ~ KSV/ 6,3(2,5-12,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 19 10
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliduriuojanciy, nuolauiy ir kity medz. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené %
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)
Pasitkinimai 1. U - pateikta ipléstoji neapibréztis apskaiciuota standartine neapibréZtj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
aaisKinimal:

95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkrediais iStirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4

. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [ A/E]-asmeniskai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - |
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5326 (MA 12972)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymékite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V' 8088
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

UZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (meginio pavadinimas, jpakavimo bildas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kuri pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Meéginiy atrinkimo vieta Mateikiskiy tvenkinys (Sesuoliy sen.)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
Meéginiy atrinkimo data, laikas, (jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

temperatiira, dokumento Nr.: 2020-08-12, 16.10 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5326

Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté

jstaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mfegini? Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12972 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) ~ KSV/ 16,0 (9,2-26,4)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSv/ 11 7
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: Plidduriuojandiy, nuolauzy ir kity medy. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija Praimutiené

(pareigos, vardas ir pavarde, paraias)

So 3 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréZtis apskaitiuota standarting neapibrétj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
Paaidkinimai: . b .
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreéiais itirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
S

. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.paitu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5327 (MA 12973)/2020

20 20m. rugpjicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pafymekite X) [ ] néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.pastas: wursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8089
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

UzZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Méginiy atrinkimo vieta Makiy eferas (Zelvos sen.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

Meginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 16.40 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5327

temperatiira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavardé)

Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mu.'aginio. Tyrimas atliktas pagal Iedkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12973 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) KSV/ 7,5 (3,6-14,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 3,0 (<1-9)
100mi

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanéiy, nuolauzy ir kity medz. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15

Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené

(pareigos, vardas ir pavarde, para§

1. U - pateikta i§pléstoji neapibréZtis apskai¢iuota standarting neapibréZtj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygij.
2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo buidas [A/E]-asmeni8kai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 03, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5328 (MA 12974)/2020

20 20m. rugpjicio 18 (.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymékite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.padtas: wursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V8090
Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,!), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meéginiy atrinkimo vieta Zemaitkiemio eieras (Zemaitkiemio sen.)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zvolyno g.) Kristina Blekaityté
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 16.55 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5328

temperatira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M.égi"i(f Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12974 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) ~ KSV/ 52(23-11,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniu enterokoky skaicius KSVv/ 5,0¢2-12)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliduriuojanciy, nuolauiy ir kity medz. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija PraSmutiené /
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas
Peaitkinimai 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréZtis apskai¢iuota standarting neapibréZtj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
aalsKinimai:

95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais istirtais méginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.
3

. Tyrimo protokolo perdavimo budas [A/E]-asmenikai ir el.pastu
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORILIOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8~3) 210 54 05, Elpastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5312 (MA 12958)/2020

20 20m. rugpjiicio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pazvmékite X) [ ] néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Telefonas 834046526 El.padtas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: ¥ 8074
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2020-08-13, 8.00 val., +5

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (meginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L
Meginiy atrinkimo vieta Sventosios upé (ties Sventupe)
ir dokumento Zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) Kristina Blekaityté
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
2020-08-12, 11.30 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5312

temperatiira, dokumento Nr.:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius (Zolyno g.) méginiy paémimo specialisté Kristina Blekaityté
jstaiga, vardas ir pavardé)
Tyrimas pradétas: 2020-08-13

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Meginio Tyrimas atliktas pagal Teskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 12958 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 18,7 (10,8-30,0)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ 9.0 (4-17)
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Pliaduriuojanéiy, nuolauzy ir kity med%. nerasta.

Tyrimy atlikimo data: 2020-08-15
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavardé)
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus vedéjo pavaduotoja Vitalija ha&mutiené%

(pareigos, vardas ir pavarde, paradas)

e 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaiiuota standarting neapibreétj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka

Paaiskinimai: i S i
95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais idtirtais méginiais.

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali biiti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedéjo sutikimo.

5. Tyrimo protokolo perdavimo biidas [A/E]-asmeniskai ir el.pa3tu




