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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis | - |
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16309/2021
20 21 m, birZelio 11 g
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymeékite X) | | néra [ X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88
l'elefonas 834046526 El.pastas: ursvsbagmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: Vale9
Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2021-06-09, 10.35 val., +5

UZsakovo pateikta informacija:
Pristatyti meéginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys.
partijos dvdis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):
Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |
Mcginiy atrinkimo vieta Kadrény tv.
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Viktorija Ivickyté

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)

2021-06-09, 7.00 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 16309

Meéginiy atrinkimo data, laikas,
temperatiira, dokumento Nr.:
Méginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Viktorija Ivickyté
istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2021-06-09

Tyrimuy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M:égi"io_ Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai £ |
MA 16309 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 3.1(0.7-8,9)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ neaptikta
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieky, nuolauZy ir plidurivojanciy medZiagy nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta
pagal LST EN ISQ 7899-2:2001 Vandens kokybé. Zarniniy enterokoky aptikimas ir skaiciavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo
metodas

Tyrimy atlikimo data: 2021-06-11
Tvrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Marti§ius
(pareigos, vardas ir pavarde) -
P o
Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus Vandens ir maisto tyrimy poskyrio vedéja Laimuté Ivanauskiené ¢ )’Yfz{
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)
1. U - pateikua ispléstoji neapibréZtis apskaiciuota standarting neapibréZtj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui. atitinka

Paaiskinimai: 95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkre€iais iStirtais meginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be radti3ko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo budas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu.
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ISO/TEC 17025 Nr. LA.01.138

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis | -1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16317/2021
20 2I'm, birZelio 11 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymeékite X) | | néra [X] yra data 20 19 o4 16 Nr. ST-PS-1-88
lelefonas 834046526 Elpastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-ulsakymo Nr.; V6776

Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2021-06-09, 10.35 val., +5
Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti meéginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo budas, pristatyto meéginio kiekis(kg,!), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tirlamasis meginys.
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |
Meginiy atrinkimo vieta Kurény ez,
ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)
Meginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickyté

Méginiy atrinkimo data, laikas (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)
rerperabion; Sokum ento Np. 2021-06-09, 8.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 16317
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Viktorija Ivickyté
jstaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradetas: 2021-06-09

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M?ginicg Tyrimas atliktas pagal leSkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai t U
mi]zt:l:'" metoda
MA 16317 LST EN [SO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) KSV/ <1,0(0,0-3,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ neaptikta
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieky, nuolauiy ir pladurivojanciy mediiagy nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta

pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybé. Zarniniy enterokoky aptikimas ir skai¢iavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo
metodas

['yrimy atlikimo data: 2021-06-11
Tvrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)

g
4
Tvittinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus Vandens ir maisto tyrimy poskyrio vedéja Laimuté Ivanauskiené 06' (42
(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1. U - pateikta ipléstoji neapibréZtis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i8 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui. atitinka
95% pasikliovimo lygj.
. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreciais itirtais meginiais.

Paaiskinimai:

. N - neakredituotas metodas.

P =]

. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be radtidko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo bidas [A/E |-asmeni3kai ir el.paStu.




‘n\upa’,?

,R‘ NS "/f, LIETUVOS
NVSPL A NACIONALINIS
% AKREDITACIIOS
N BIURAS
KR -
ISYéEE]CA:TOZS Nr. LA.OL. 138

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis | - |

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16318/2021
20 21 m. birzelio 11 q.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (pazymekite X) | ] néra | X] yra data 20 9 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Ielefonas 834046526 El.padtas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V6177

Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2021-06-09, 10.35 val., +5
UZzsakovo pateikta informacija:
Pristatyti méginiai  (meéginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto meginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):
Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |
Meginiy atrinkimo vieta Siesiky eZ.
ir dokumento zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickyté
Méginiy atrinkimo data, laikas, (jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

temperatiira, dokumento Nr.: 2021-06-09, 8.00 val., +18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 16318
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Viktorija Ivickyté
jstaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2021-06-09

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo

M‘:fgi“"(f Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai + U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 16318 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) — KSV/ 1,0 (0,1-5,5)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ neaptikta
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieky, nuolauZy ir pliduriuojandiy mediiagy nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta

pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybé. Zarniniy enterokoky aptikimas ir skaidiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo
metodas

I'vrimy atlikimo data: 2021-06-11
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)

Tvirtinu: Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus Vandens ir maisto tyrimy poskyrio vedéja Laimuté Ivanauskiené 94/ ﬂ‘j

(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

Paaidkiiniiai 1. U - pateikta ispléstoji neapibréztis apskaitiuota standarting neapibréZt) padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui
aaidkinimai:

ititinka
95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkreciais istirtais meéginiais
3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be radtisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo bidas [A/E]-asmenidkai ir el.padtu.
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NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZITUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.It

Puslapis | - |

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16330/2021
20 21 m. birZelio 11 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergé |A/E]
Sutartis (paZymékite X) | | néra [ X] yra data 20 9 04 16 Nr. ST-PS-1-88
Ielefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V6189

Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatira (jei reikia) 2021-06-09, 10.35 val., +5
Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys.
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 [

Meéginiy atrinkimo vieta Zemaitkiemio e%.

ir dokumento zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickyté
Méginiy atrinkimo data, laikas, (]sluui-:n,iskyritls, ?zlrcigns, vardas ir pavarde)

temperatiira, dokumento Nr.: 2021-06-09, 10.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 16330
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Viktorija Ivickyté

Istaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2021-06-09

Tyvrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mf’:ginig Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai t |
registravi- metoda
mo Nr.
MA 16330 LST EN ISO 9308-2:2014 Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) KSV/ 1,0 (0,0-3,7)
tikimiausias skaicius 100ml
MT-SVP 5.4-02:2015 (N) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/ neaptikta
100ml

Papildomi duomenys, pastabos: Atlieky, nuolauzy ir pliidurivojanéiy medzZiagy nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta
pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybé. Zarniniy enterokoky aptikimas ir skai¢iavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo
metodas

Tyrimy atlikimo data: 2021-06-11
I'vrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius
(pareigos, vardas ir pavarde)

4
Fyivtiic Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus Vandens ir maisto tyrimy poskyrio vedéja Laimuté Ivanauskiené w’a%

(pareigos, vardas ir pavarde, paradas)

1. U - pateikta i3pléstoji neapibréZtis apskaiciuota standarting neapibreztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui. atitinka

Paaiskinimai: 95% pasikliovimo lvgj.

2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreiais istirtais meéginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastilko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo bldas [A/E]-asmeniskai ir el.pastu.




